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DTR502 センサケーブルは
サポート内に納める
事が可能

温度センササポートバー

露点センサ
プローブ

スプリング

ネジ

ケーブル
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電力・出力ケーブル

ワッシャー A6.4 DIN 125
留ネジ M6x16 DIN 912

Cable tie
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【注意】
●100mmのポールマストをご使用ください。このキットにポールマストは含んでおりません。
●サポートバーは地上から2m以上のところに設置してください。
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注意
気圧取入れ口（SPH10）を使用する際は、変換器を必ずポールマストに
設置してください。変換器と気圧取入れ口の接続は気密性のあるチューブ
を使用してください。
チューブは弛ませず、ケーブルタイで固定してください。硬く締めすぎま
すと、チューブがつぶれて気圧が変換器に伝わりませんのでご注意くださ
い。

チューブ

スプリングワッシャー B6 DIN 127
留ネジ  M6x30  DIN 912

ケーブルタイ


